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33  Esterilizacion,
desinfeccion y
antisepsia

R. Vignoli

no aprendes lo que te ensenian
sino lo que quieres aprender, pero...

Introduccion

Los procesos de esterilizacién o desinfeccién son diariamente llevados a cabo, no solamente
en el laboratorio, donde son fundamentales para evitar la contaminacién de medios, cultivos,
placas etc., sino también en otros 4mbitos tales como los hospitales, donde fallas en estos
procedimientos aumentan la morbimortalidad de los pacientes. Pensemos lo que sucede en
los quiréfanos donde se deben desinfectar pisos, paredes y techos, esterilizar instrumental
quirtrgico e indumentaria del personal, y descontaminar el aire del ambiente. O en contrapo-
sicién, lo que sucederfa si materiales como catéteres, agujas, jeringas, empleados en maniobras
médicas diarias (extraccién de sangre, vias venosas, punciones lumbares, toracocentesis, etc.)
fueran utilizados aunque fuera con niveles minimos de contaminacién.

Un ejemplo cotidiano donde debe prevalecer el mismo concepto de esterilidad es en la
utilizacién de agujas para la realizacién de tatuajes. i{Conoce alguna enfermedad que se contagie
por este medio? El estudiante de medicina en este momento debe rapidamente familiarizarse
e interiorizarse con ciertos procesos de desinfeccién y antisepsia como la cutdnea, previa a
la administracién de un inyectable o durante la cura de una herida, la desinfeccién de un
termémetro clinico o el lavado de manos. Parece imprescindible entonces, que el estudiante
que se apresta a ingresar a la clfnica en breve y que en este momento ya estd en contacto con
distintas poblaciones bacterianas, debe saber manejar en forma fluida la informacién que le
permita discernir cuando es necesario desinfectar o esterilizar, y llevar a cabo el proceso co-
rrespondiente en forma satisfactoria con el conocimiento de los fundamentos de lo realizado.
Comencemos por definir algunos términos que utilizaremos.

Esterilizacién: es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida
microbianas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas altamente resistentes, hongos y sus
esporos, y virus. Se entiende por muerte, la pérdida irreversible de la capacidad reproductiva
del microorganismo. {Deberfan estar incluidos dentro de esta definicién la eliminacién de
estructuras como los priones? Se trata de un término absoluto, donde un objeto esta estéril
o no lo est3, sin rangos intermedios.

Desinfeccion: es un término relativo, existen diversos niveles de desinfeccién, desde una
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esterilizacién quimica a una minima reduccién del ndmero de microorganismos contaminantes.
Estos procedimientos se aplican Ginicamente a objetos inanimados.

Antisepsia: es el proceso que por su baja toxicidad, se utiliza para la destruccién de mi-
croorganismos presentes sobre la superficie cutaneomucosa. Este término tampoco implica
la destruccién de todas las formas de vida.

Existen agentes como los alcoholes que son antisépticos y desinfectantes a la vez.

Dado que el tema que se est4 abordando son los métodos para controlar o destruir distintas
poblaciones bacterianas, es necesario saber previamente la cinética de dicha destruccion, es
decir de que modo muere una poblacién y que pardmetros inciden sobre este efecto.

Cinética de destruccion de las poblaciones bacterianas

Cuando una poblacién bacteriana es expuesta a un agente letal fisico o quimico, se produce
una progresiva reduccién del ndmero de sobrevivientes, de modo que la curva que representa
el ntmero de sobrevivientes en funcién del tiempo, tiene forma exponencial decreciente.
(Figura 1a) Si graficamos la curva en una escala semilogaritmica, obtenemos una recta como
la de la Figura 1b. En la misma, la pendiente (negativa) representa la velocidad de muerte
de la poblacién. Resulta claro que cuanto mayor sea el valor absoluto de la pendiente, los
microorganismos morirdn mas rapido. Este comportamiento debe tenerse presente siempre,
m4s atn en las técnicas de esterilizacién, donde el tiempo de exposicién al agente es funda-
mental para alcanzar el objetivo buscado.

El efecto letal de un agente (como el fenol) cambia en relacién a las distintas cepas,
incluso dentro de una misma especie bacteriana.

Figura 1. Representacion del niUmero de sobrevivientes de una poblacién bacteriana en
funcién del tiempo
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Existen también un conjunto de condiciones fundamentalmente ambientales que afectan
la cinética de destruccién, dentro de las que se destacan: la concentracién del agente, el
tiempo de exposicién, el pH del medio, la temperatura, la presencia de materiales extrafios,
la resistencia propia del microorganismo y el ndmero inicial de la poblacién.

CONCENTRACION DEL AGENTE

Si bien este aspecto varfa segtin el desinfectante y el microorganismo, existe una relacién
inversamente proporcional entre concentracién y tiempo de exposiciéon. A mayores concen-
traciones de desinfectante, menor es el tiempo de exposicién para conseguir el mismo efecto.
También se modifica la cinética de muerte, como lo muestra el cambio de forma en la curva
de sobrevivientes en funcién del tiempo, que se transforma muchas veces de exponencial
a altas concentraciones (Figura 1a) en sigmoide para concentraciones intermedias (Figura
2). En estos casos existe un tiempo inicial de muerte muy lento que luego se acelera para
volver a decaer al final. Este factor es tan critico, que se sabe que concentraciones minimas
de casi cualquier desinfectante no solo no eliminan los microorganismos sino que permiten
su desarrollo.

TIEMPO DE EXPOSICION

Dada una concentracién de desinfectante, existe un tiempo minimo de accién que hay que
respetar para conseguir el efecto buscado. Para dar una idea gréfica de esto, en la Figura 3
se representa el porcentaje de reduccién de la flora bacteriana residente en piel de brazos y
manos en funcién del tiempo, para diferentes antisépticos de uso més o menos comdn.

pH
Entre otras cosas determina el grado de ionizacién del agente, siendo en general la forma no
disociada la que atraviesa mejor las paredes del microorganismo.

Figura 2. Representacion del comportamiento sigmoide de la cinética de destruccion para
concentraciones intermedias de desinfectantes
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Figura 3. Representacion del nimero de sobrevivientes de la flora normal de manos y
antebrazos en funciéon del tiempo, para diferentes antisépticos de uso comun.
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TEMPERATURA

El aumento de la temperatura aumenta el poder bactericida del agente, siempre que no lo
desnaturalice. Asi para temperaturas bajas, por lo general, por cada 102 C de incremento de
esta, la tasa de mortalidad se duplica.

PRESENCIA DE MATERIALES EXTRANOS

La presencia de materia orgdnica como mucus, pus, sangre, heces, etc., influye negativamente
en la actividad de muchos desinfectantes, incluso llegando a inactivarlos. Por lo general for-
man cubiertas que impiden el contacto microorganismo-desinfectante, o se combinan con el
agente formando compuestos inertes 0 menos activos. Por esto es esencial un buen lavado de
la superficie, antes de intentar un proceso de desinfeccién o esterilizacién. Ademés el lavado
y arrastre también disminuye la poblacién de microorganismos sobre la cual actiia el agente,
contribuyendo a una més rapida destruccion.

RESISTENCIA DE LOS MICROORGANISMOS

La eficacia de cada agente depende también de las propiedades caracteristicas de cada micro-
organismo contra el cual se lo esta aplicando. Asf, el tipo de pared, la presencia de esporos,
la fase de desarrollo, etc., modifican Ia resistencia. Dentro de las formas vegetativas, es el
género Mycobacterium spp. el mas resistente. Luego dentro de los grampositivos se destacan
Staphylococcus y Enterococcus. Dentro de los gramnegativos Pseudomonas, Klebsiella, Entero-
bacter, y Serratia son los més resistentes. Son estos microorganismos (cocos grampositivos y
bacilos gramnegativos), los mas frecuentes causantes de epidemias intrahospitalarias. Esto se
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debe en primer lugar a no practicar el lavado de manos tantas veces como sea necesario, y en
segundo lugar (por lejos) a la mala utilizacién de desinfectantes y antisépticos.

NUMERO INICIAL DE LA POBLACION

Finalmente el ntmero de la poblacién bacteriana inicial es importante, porque a mayor nmero
de microorganismos, mayor deber4 ser la concentracién del agente y su tiempo de exposicién
al mismo. En este punto, al igual que en la remocién de materiales extrafios, toma fundamental
relevancia el lavado de manos, donde por arrastre se consigue una disminucién importante de
la flora normal transitoria, mejorando asf las condiciones de utilizacién del agente. A conti-
nuacién iremos viendo progresivamente el lavado de manos, la utilizacién de antisépticos,
desinfectantes, hasta llegar finalmente a la esterilizacién, quimica y fisica.

Las "cruzadas" bacterianas

Como se recordar4, las bacterias tienen un “aparato locomotor” constituido fundamentalmente

por flagelos, que les permiten movilizarse en medios liquidos pero no a través de superficies

solidas o vias aéreas. Por lo tanto, para que estos microorganismos “4vidos de colonizacién y

conquista” puedan trasladarse de un lugar (o una persona) a otro/a necesitan de un vehiculo,

de un transportador, de un “vector mec4nico”. Algunas veces (pero no la mayorfa) las gotitas
de pflugge cumplen con este cometido. Sin embargo, a nivel mundial los hospitales universi-
tarios presentan un indice de morbimortalidad superior (sobre todo causado por infecciones

intrahospitalarias) que los hospitales no universitarios. (Ver capitulo 15)

Cuando los estudiantes arriban al hospital, ya sea durante el pasaje por las clinicas, o las
guardias, su avidez por tocar, palpar y tactar, unido en ocasiones a la mala distribucién de las
canillas o lo inapropiado de los jabones, y en el peor de los casos a la falta de ejemplo del médico
responsable del servicio, se les ofrece a los microorganismos un muy efectivo transportador:
nuestras manos. De esta forma estos microorganismos (que muchas veces han adquirido
resistencia tanto a desinfectantes como a antibiéticos), pueden llegar por intermedio del
estudiante a otros pacientes, que en general presentan distinto grado de inmunocompromiso
y nivel més alto de exposicién. Este fendmeno recibe el nombre de colonizacién cruzada y
es responsable de la aparicién de multiples brotes de infecciones hospitalarias por agentes
como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa multirresistentes, Staphylococcus aureus
meticilino-aminoglucésidos resistentes (SAMAR) o Enterococcus vancomicinorresistentes,
entre Otros.

Existe una medida sencilla, rapida y barata para evitar esta diseminacién de microorganis-
mos: el lavado de manos. Para fundamentar la efectividad de tan simple medida, recordaremos
algunos conceptos de flora normal. Existen dos tipos de flora:

e La flora residente, compuesta por microorganismos adaptados a cada nicho ecolégico
en particular, capaz de unirse a los receptores cutaneomucosos de la zona, instalarse y
multiplicarse en los mismos, permaneciendo alli por largo tiempo y desarrollando una
relacién de comensalismo o mutualismo con el huésped. No es sobre esta que actda fun-
damentalmente el lavado de manos rutinario, ni es la gran responsable de colonizaciones
cruzadas dentro del hospital.

e Laflora transitoria, incluye microorganismos que llegan adheridos a deshechos orgénicos, que
se depositan sobre la superficie cutaneomucosa pero no estan necesariamente adaptados a
las condiciones ambientales zonales, no se unen a los receptores ni son capaces de sobrevivir
en el lugar en forma prolongada.
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Estos son los principales causantes de dichas infecciones intrahospitalarias y el blanco
fundamental del lavado de manos, que por el arrastre del agua y la accién del jabén reduce
eficientemente esta flora. Pero no todos los procedimientos requieren las mismas exigencias
con respecto a las técnicas de lavado. Asf, para un contacto rutinario como tomar la presién,
auscultar, etc., basta con un lavado vigoroso durante 10 segundos con agua y jabén. En otros
casos deber4 agregarse el uso de algiin antiséptico, como ser:

e Antes de realizar procedimientos invasivos (aunque se utilicen guantes estériles)

e Antesy después del contacto con heridas quirdrgicas o trauméticas

o Antes del contacto con pacientes especialmente susceptibles (inmunodeprimidos, recién
nacidos, etc.)

o Luego de entrar en contacto con una fuente contaminada, como puede ser un paciente
infectado o sus secreciones

e Antesy después del contacto con un paciente de CTI

o Antes de cualquier procedimiento quirtrgico

Técnica del lavado de manos

1. Remocién de alhajas (anillos, pulseras, etc.)
Lavado vigoroso con agua y jabén durante 10 segundos y enjuagado con agua corriente.
Para un contacto rutinario basta con estos dos pasos. Tras secarse con papel, se cierra la
canilla con el mismo. Para un procedimiento invasivo o quirirgico se agrega ademas:

3. Cepillado de ufias (reservorio importante de microorganismos)

4. Cepillado de piel de manos y antebrazos (se remueve asf la flora transitoria y parte de la
residente)

5. Enjuague abundante con agua corriente (tener precaucién con los restos de jabén, que
de quedar pueden inactivar los antisépticos).

6. Aplicacién de un antiséptico (los mas utilizados son alcohol al 70%, iodéforos, alcohol
iodado al 0.5% vy clorohexidina al 4%)
Corresponde ahora ingresar en el estudio de las propiedades de los antisépticos y desin-

fectantes mas comtnmente utilizados.

Clasificacion de los desinfectantes y antisépticos

Para este ordenamiento no nos basaremos en su composicién quimica sino en dos criterios
diferentes: el rango de actividad y efectividad sobre los microorganismos (nivel de desinfec-
tante) y su mecanismo de accién. Trataremos de jerarquizar el primer punto, ya que en la
préctica es el criterio fundamental para escoger un desinfectante.

AGENTES ANTIMICROBIANOS QUIMICOS (DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS)
Introduccién

Los desinfectantes (que los separamos de los antisépticos por no utilizarse en piel y mucosas),
también se diferencian de los antibidticos (ver cuadro 1).

Nivel de los desinfectantes

Estos son clasificados en tres niveles (alto, mediano y bajo), segtin la intensidad de su actividad
sobre bacterias y esporos, virus (lipidicos y no lipidicos), hongos y sus esporos, etc.

a) Desinfectantes de alto nivel: se caracterizan por actuar inclusive sobre los esporos bacterianos
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Tabla 1. Caracteristicas diferenciales entre desinfectantes y antisépticos contra los anti-
bidticos

Antibidticos Desinfectantes y Antisépticos

1) Pueden aplicarse sobre piel, mucosay | 1) No pueden utilizarse en el medio interno y los

el medio interno desinfectantes ni siquiera sobre piel o mucosas

2) Tienden a ser selectivos para las 2) No poseen selectividad, actuando sobre células
células procariotas no actuando sobre procariotas y eucariotas, razén por la cual no
eucariotas pueden usarse sobre el medio interno.

3) Acttian sobre microorganismos en 3) Actlian sobre microorganismos en cualquier

multiplicacion activa, ya que interfieren estadio metabdlico (en multiplicacién o no).
con algun paso metabdlico.

4) Se necesitan pequenas cantidades 4) Se necesitan mayores concentraciones que los
para obtener el efecto deseado. ATB para conseguir el efecto.

5) Actuan especificamente sobre bac- 5) Son téxicos para muchos tipos e microorganis-
terias y no sobre hongos, virus u otros | mos, por ej.: hongos, virus, etc.

microorganismos

(forma mas resistentes dentro de los microorganismos), produciendo una esterilizacién
quimica si el tiempo de accién es el adecuado. Se utilizan sobre instrumentos médicos o
quirdrgicos termosensibles.

Son rapidamente efectivos sobre bacterias no esporuladas. Por lo general el ndmero de

esporos en el material a desinfectar es insignificante, por lo que la esterilizacién es rapida.

Dentro de este grupo se encuentran 6xido de etileno, formaldehido al 8% en alcohol al

70%, glutaraldehido al 2%, peréxido de hidrégeno. Todos estos son desinfectantes estrictos,

no pudiéndose usar como antisépticos.

b) Desinfectantes de mediano nivel: si bien no destruyen esporos, st lo hacen con gérmenes tipo M.
tuberculosis, hongos y virus no lipidicos. Algunos agentes son compuestos clorados (hipoclorito
de sodio), compuestos iodados (iodéforos y alcohol iodado), compuestos fendlicos, alcoholes,
clorohexidina. La mayorfa de estos son utilizados como desinfectantes y antisépticos.

c) Desinfectantes de bajo nivel: son aquellos que, actuando durante un tiempo razonable, no
destruyen esporos, ni Mycobacterium, ni virus no lipidicos. Se incluyen compuestos de
amonio cuaternario y compuestos mercuriales. En la practica estos compuestos se utilizan
para la limpieza doméstica, mientras que estén practicamente en desuso en los hospitales
y laboratorios debido al empleo de ticticas mas agresivas para la desinfeccién. Por ese
motivo, llegado el momento no se los describira sino que simplemente serdn nombrados, de
manera que el estudiante pueda tomar sus precauciones cuando se enfrente a ellos.

La seleccién del agente o el procedimiento a utilizar depende en gran parte de las caracte-
risticas del objeto, y de la probabilidad que tiene este de producir una infeccion si es utilizado
estando contaminado. Se clasifican asi en elementos critico, semicritico y no critico.

El nivel y tipo de desinfeccién que deber4 lograrse, va a depender de la categorfa a la que
pertenezca el objeto, su naturaleza y su forma de uso.

Elementos criticos: son los que se introducen directamente en el cuerpo, la sangre, o
cualquier 4rea del organismo que suele ser estéril (catéteres, agujas hipodérmicas, equipos
de hemodiilisis, etc.). Evidentemente existe un altisimo riesgo de producir una infeccién si
estos objetos se encuentran contaminados en el momento de su uso. El tratamiento para estos
elementos deber ser esterilizacién, en lo posible por métodos térmicos, radiaciones, o de lo
contrario con un desinfectante de alto nivel, como 6xido de etileno, glutaraldehido, 4cido
peracético, etc., como sucede con los materiales descartables.

Elementos semicriticos: estdn en contacto con las mucosas intactas (que normalmente
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estan colonizadas por la flora normal) pero no la atraviesan. Encontramos en este grupo:
termémetros (de uso rectal y oral), fibroscopios, tubos endotraqueales, broncoscopios, etc.

También la esterilizacién es lo més aconsejable, pero se acepta una desinfeccién con agentes
de alto 0 mediano nivel, siempre posterior a un cuidadoso lavado con agua y detergente.

Elementos no criticos: se encuentran en contacto con la piel sana pero no con las muco-
sas. En condiciones normales poseen poca posibilidad de producir infecciones. Sin embargo,
pueden funcionar como vectores mecanicos que transfieren gérmenes de un paciente a otro,
lo que favorece la aparicién de infecciones mediadas por colonizacién cruzada, méas graves en
el caso de pacientes inmunodeprimidos. Estetoscopios, mascaras faciales y humidificadores,
entre otros, son los objetos que se agrupan aqui. Se considera suficiente el lavado con agua 'y
detergente, seguido de la aplicacién de un desinfectante de mediano nivel.

Mecanismo de accién

La mayorfa de los desinfectantes se los agrupa en tres categorfas: los que lesionan la membrana
celular, los inactivadores irreversibles de protefnas y los que lesionan los 4cidos nucleicos. No
obstante, algunos desinfectantes comparten més de uno de estos mecanismos.

Desinfectantes de alto nivel

Por su mecanismo de accién, todos los que veremos aqui acttian modificando en forma irre-
versible grupos funcionales de protefnas o acidos nucleicos. Entre otros efectos, esto provoca
inhibicién enzimdtica, lo que lleva a la muerte celular. Los agentes que predominan en este
grupo son los alquilantes (6xido de etileno, formaldehido, glutaraldehido). Estos producen
la alquilacién de protefnas que contienen hidrégenos labiles, los que se encuentran en los
grupos carboxilo, hidroxilo, sulfhidrilo, amino y fenol.

Oxido de etileno (ETO GAS)

Este gas acttia ademds de lo dicho, a nivel de los 4cidos nucleicos, produciendo mutaciones
tanto en bacterias como en tejidos humanos. Se utiliza ampliamente para la esterilizacién de
instrumentos termoldbiles como ser tubuladuras de polietileno (catéteres, sondas), equipos
electrénicos medicoquirdrgicos, materiales bioldgicos, drogas, etc.

El equipo de esterilizacién, si bien es similar al autoclave que funciona por gravedad, es
mas complejo y de manejo dificultoso. Es necesario controlar ciertos pardmetros para asegurar
un buen resultado. Estos son: a) composicién del gas se debe usar mezclas con freén o CO,
(12% 6xido de etileno 88% freén o CO,) ya que puro es altamente inflamable; b) grado de
humedad (entre 40% y 80%); ¢) temperatura (52°C a 582C); d) tiempo de exposicién (entre
3y 6 hs). Cada ciclo de esterilizacién debe ser sometido a controles bioldgicos con esporos de
B. subtilis.

Principales desventajas: es altamente téxico, mutagénico y carcinogénico para los tejidos;
irrita los ojos y las mucosas. Por lo tanto, una vez finalizado el ciclo de esterilizacién, el gas
debe evacuarse del equipo y eliminar por arrastre con aire filtrando los residuos que puedan
haber quedado.

Glutaraldehido

Se utiliza a temperatura ambiente en solucién al 2%. Es esporicida para tiempos de accién
de 6 a 10 hs. Es el desinfectante més utilizado en la esterilizacién de equipos de endoscopia
y de tratamiento respiratorio, ya que no corroe metales y gomas, ni deteriora lentes. Desven-
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tajas: es toxico para piel, mucosas y ojos; también desprende vapores téxicos para el aparato
respiratorio.

Formaldehido (formol)

Se utiliza en forma gaseosa o liquida. En su estado gaseoso se usa para desinfectar ambientes,
muebles y articulos termolbiles. En estado liquido (formalina), se obtiene comercialmente en
solucién al 37%, y se utiliza para conservar tejidos frescos y para inactivar virus en la prepara-
cién de vacunas, ya que interfiere poco en la actividad antigénica microbiana. Desventajas:
produce vapores altamente irritantes, toxicos y carcinogénicos, ademés de tener escaso poder
de penetracioén. Por todo esto no se utiliza en el laboratorio como un desinfectante comdn.
Utilizado en concentraciones elevadas (37%) tiene accién esporicida; para la preparacién
de vacunas se utiliza formalina al 0.2% o0 0.4%. Ademas de los agentes alquilantes, dentro de
este grupo se encuentra el peréxido de hidrégeno, que es un agente oxidante.

Peréxido de hidrégeno

Ademis de su mecanismo de accién como agente oxidante (ver mas adelante) este compuesto
produce la formacién de radicales libres hidroxilos, que contribuyen a desestabilizar las molé-
culas celulares. Utilizado en solucién al 3% es de escasa y breve actividad como antiséptico, ya
que es rapidamente inactivado por las enzimas catalasa, tanto de los microorganismos como
tisulares. En soluciones estabilizadas al 10% actta como desinfectante de alto nivel. Se utiliza
sobre dispositivos medicoquirtrgicos, lentes de contacto de plastico blando, etc. Otra forma
de utilizacién es en combinacién con 4cido peracético para esterilizar maquinarias (equipos
de pasteurizacién). El peréxido de hidrégeno en solucién al 30% y luego vaporizado, se utiliza
para esterilizar superficies como cabinas de seguridad.

DESINFECTANTES DE MEDIANO NIVEL

Se destacan los que actdan a nivel de protefnas y 4cidos nucleicos (agentes oxidantes) y los
que acttan a nivel de la membrana citopldsmica; dentro de estos se encuentran compuestos
fendlicos y los alcoholes.

Agentes oxidantes

Mecanismo de accién: oxidan los grupos sulfhidrilos (SH) a disulfuro (SS), lo que inactiva
las enzimas que los poseen. Ya hablamos del peréxido de hidrégeno, aqui hablaremos de los
halégenos.

Halégenos
Dentro de estos elementos se encuentran el iodo y el cloro.

Compuestos clorados
Son los desinfectantes de mediano nivel mas econémicos, efectivos e inocuos para el hom-
bre.

Pueden presentarse como cloro puro, combinado con una sulfonamida (Cloramida T)
0 en sus formas mas utilizadas: hipoclorito de sodio (en solucién acuosa) o de calcio (en
tabletas). El principio activo de todos es el mismo: la liberacién de cloro molecular, que en
presencia de agua se combina con esta para formar acido hipocloroso, el cual es un fuerte
agente oxidante a pH neutro o 4cido.
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Cl, + H,O --- HCIO + CI + H-

Si bien es de mediano nivel, el hipoclorito tiene una débil accién esporicida. Ademés es
tuberculicida, bactericida para todas las formas vegetativas, destruye los virus envueltos (por
ejemplo VIH) e incluso algunos desnudos (VHB).

La estabilidad de estos productos depende entre otras cosas de:

o El pH: si bien actia mejor a pH neutro o 4cido, es mas estable a pH 8

o La presencia de materia organica: es uno de los desinfectantes de mediano nivel que
se inactiva mas drasticamente ante la presencia de sustancias como pus, sangre, heces,
etc.

e La exposicién a la luz: las diluciones acuosas se degradan mas rdpidamente que las
soluciones concentradas. Por lo tanto, para conservar productos clorados, es necesario
mantenerlos en recipientes opacos, sin materia orgnica, lo més puro posible y a pH 8.
Aun con todas estas precauciones, los productos asi preparados deben renovarse al menos

una vez al mes.

La concentracién de cloro activo se mide en partes por millén (PPM) o gramos por
litro (g/), de modo que 1000 PPM=1 g/l, o lo que es lo mismo 1PPM = 1 mg/l. Las formas
comerciales mas comunes tienen concentraciones de 40.000 PPM (Agua Jane, Sello Rojo,
etc.) 0 5.000 PPM (Electrén). Segtin la cantidad de cloro activo y el uso que le vamos a dar,
es la dilucién que debemos hacer:

e Chatas, violines o heridas muy sucias ~ 5.000 PPM

e Bocales con pipetas contaminadas 2.500 PPM
e Mamaderas o heridas en general 1.000 PPM
o Frutas, verduras, vajilla, ropa blanca 250 PPM
e Potabilizacién del agua 2 PPM

Para hacer la dilucién de una solucién concentrada de hipoclorito de sodio utilizamos la
ecuaciéon V1.Cl =V2.C2

Ejemplo: se necesita preparar 1 I de solucién de hipoclorito de sodio que contenga 2.500
PPM de cloro activo para preparar un bocal.

C1= 40.000 PPM

Vi=x
C2= 2.500 PPM
V2= 1.000 ml

Entonces tenemos: 50.000 PPM . V1 = 2.500 PPM . 1.000 ml

Despejando: V1 = 2.500 PPM . 1.000 ml / 50.000 PPM= 50 ml. Se deben tomar 50 ml
de solucién concentrada y agregarle agua hasta completar 1 It.

Algunas equivalencias tiles son:
e 1 cucharada de sopa = 25 ml
e 1 cucharadita de te = 5 ml
e 1gota=0.05ml

Precauciones: las diluciones en agua tibia acttian mas répida e intensamente que en agua
fria, pero se degradan pronto. No es recomendable combinar estas soluciones con detergentes,
los cuales pueden inactivarlas (sobre todo los catiénicos). No obstante, es aconsejable limpiar
previamente con un detergente las superficies a desinfectar, para eliminar restos organicos.
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Compuestos de iodo
En medicina se los utiliza en soluciones, tinturas o iodéforos, como desinfectantes pero sobre
todo como antisépticos.

Usos: preparacién preoperatoria, antisepsia quirtirgica de manos, asf como también de piel
previo a inyecciones, parto, transfusiones, extraccién de sangre, etc. Como desinfectante se
utiliza sobre termémetros clinicos, ampollas de dosis multiples, sobre superficies, etc.

Tanto las tinturas (2% de iodo + 2.4% de ioduro de sodio en solucién acuosa y alcohol),
como las soluciones fuertes (5% de iodo + 10% de ioduro de potasio en solucién alcohdli-
ca), son inestables en presencia de materia orgdnica y calor, manchan la ropa, tifien piel y
mucosas, desencadenan reacciones alérgicas y tienen mal olor; adem4s su uso prolongado
corroe metales y altera plésticos. Por todo esto se prefiere la utilizacion de iodéforos que son
menos toxicos e irritantes.

lodéforos: esta forma de desinfectantes est4 constituida funcionalmente por tres compo-
nentes, un transportador o portador de iodo, el iodo disponible y el iodo libre.

Transportador (carrier): es un solubilizante que actta como reservorio de iodo. Gene-
ralmente se utilizan para esto detergentes, de modo de limpiar la piel a la vez de liberar el
halégeno. También se utilizan otro tipo de agentes activos de superficie, como compuestos
de amonio cuaternarios, polyvinylpyrrolidona (povidona), etc.

Iodo disponible: es el iodo en solucién, generalmente al 1%. Conforma el reservorio de
complejos de iodo, el que liberado en pequefias cantidades asegura una concentracién cons-
tante de iodo libre. No es el iodo que actta en la destruccién de los microorganismos.

Iodo libre: es el activo, el de accién microbicida, se cuantifica en PPM y es el que le da
el nivel de potencia a este desinfectante. Asi, los iod6foros son capaces de destruir bacterias
(incluida M. tuberculosis), hongos y virus desnudos, no asi los no lipidicos (Polio y Rotavirus).
Si bien tienen cierta actividad esporicida, el tiempo de exposicién debe ser demasiado largo
para darle esta utilidad.

Ventajas (sobre otros compuestos iodados): mayor poder de penetracién, mayor tiempo
de accién, menor produccién de reacciones adversas debido a la baja concentracién de iodo
disponible (1%).

Precauciones: dado que el iodo libre es muy dificil de medir, cuando sea necesario preparar
un iodéforo a partir de un compuesto concentrado, se debera seguir las instrucciones del fa-
bricante estrictamente, ya que si producimos diluciones mayores o menores a las estipuladas,
estaremos disminuyendo la cantidad de iodo libre.

Alcohol iodado (iodo al 0.5% en alcohol etilico al 70%): posee un buen nivel antiséptico,
se utiliza para preparacién quirdrgica de piel, sitios de puncién, desinfeccién de superficies.
Reduce efectivamente la flora cutdnea en un minuto.

Agentes que lesionan la membrana citoplasmatica
Hablaremos aqui de los compuestos fenélicos y los alcoholes, que se integran a los desinfec-
tantes de mediano nivel.

Mecanismo de accién: a nivel general, estos compuestos producen un desordenamiento
estructural de la membrana citopldsmica, que interfiere con su funcionamiento normal. Esto
provoca la pérdida de pequefios metabolitos del medio intracelular y dificulta tanto el trans-
porte activo como el metabolismo energético.

Compuestos fenélicos
Agregan a la accién ya descrita, la activacién en forma irreversible de las oxidasas y deshidro-
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genasas que se encuentran unidas a la membrana. El fenol (4cido carbélico) como tal, ya no
es utilizado més que como patrén para comparar otros desinfectantes. Esto es debido a su alta
toxicidad, carcinogenicidad y su poder corrosivo. La sustitucién de uno de los hidrégenos del
ntcleo fendlico por grupos funcionales tales como alquilo, difenilo, fenil y cloro, disminuye
notablemente los efectos adversos y aumenta la actividad antibacteriana de estos compuestos.
La unién de estos fenoles modificados a jabones aumenta atn més su accién, a la vez que los
hidrosolubiliza. Dentro de las sustituciones més utilizadas se encuentran los alquilo fenoles
(cresoles) y los compuestos difenilicos (hexaclorofenol).

Los compuestos fendlicos utilizados en las concentraciones adecuadas y con el tiempo
suficiente son bactericidas, virucidas y fungicidas. El VIH es inactivado por una solucién
fendlica al 0.5%, mientras que se necesita una solucién al 2% para inactivar hongos. Por lo
general la concentracién utilizada oscila entre 2% y 5%.

Cresoles

Se los divide en tres grupos: orto, meta y paracresol, aunque suele utilizarse una mezcla de los
tres denominada tricresol. Son derivados de la destilacién del alquitran de hulla, son mezclados
con jabén y se comercializan por ejemplo como Creolina. Esta se utiliza para desinfeccién
ambiental (paredes, pisos, etc.).

Hexaclorofenol

Es un derivado halogenado con gran accién bactericida, fundamentalmente sobre bacterias
grampositivas, sobre todo estreptococos y estafilococos. Posee accién persistente, hasta el punto
que su méixima accién bactericida se manifiesta luego de varios dfas de uso consecutivo.

Alcoholes (alcohol etilico)
Se utilizan como desinfectantes y como antisépticos.

Mecanismo de accién: producen precipitacién y desnaturalizacién de proteinas, también
lesionan la membrana citoplasmica. La precipitacién y desnaturalizacién de protefnas depende
de la presencia de agua y materia orgénica. El alcohol etilico rectificado (95%) provoca gran
deshidratacién en los microorganismos, de manera que impide su penetracién en los mismos.
Por lo tanto, las concentraciones mas efectivas son las que oscilan entre el 60% y 80% en agua
destilada, siendo la preparacién més efectiva al 70%. Concentraciones por debajo del 50% no
causan ningtn efecto. La materia orgénica inactiva los alcoholes, por lo que se recomienda
limpiar la superficie antes de desinfectar con alcohol.

Las lesiones en la membrana citopldsmica se deben a que el alcohol penetra en la regién
hidrocarbonada, desorganizando la estructura lipidica. El alcohol 70% es rapidamente bacte-
ricida sobre las formas vegetativas bacterianas tanto grampositivas como gramnegativas, es tu-
berculicida, fungicida y viricida, incluyendo a CMV, VIH, y VHB. No actta sobre esporos.

Principales caracteristicas: no tiene buena penetracién sobre materia orgéanica, no esteriliza
sino que desinfecta, se utiliza fundamentalmente para desinfectar materiales semicriticos y
no criticos (termémetros clinicos, pinzas, limpieza de mesadas, etc.) y antisepsia de piel. A
nivel de piel se utiliza para antisepsia de manos, previo a inyecciones, punciones venosas,
etc. Los alcoholes se evaporan rapidamente, sin dejar residuos sobre las superficies tratadas.
Esto es ventajoso cuando se aplica sobre la piel, ya que no mancha ni deja mal olor, pero es
inconveniente cuando se aplica a objetos inanimados, ya que no se consiguen largos perfodos
de contacto entre el desinfectante y el objeto. Para esto deben ponerse los objetos en inmersién
en un recipiente tapado.
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Para preparar las diluciones (por ejemplo de alcohol 70%) a partir de alcohol rectificado
(95%), podemos utilizar la férmula: C1 . V1 = C2 . V2, de igual manera que para el hipo-
clorito de sodio. Asi, para preparar 100 ml de alcohol 70% tenemos:

95% . V1 = 70% . 100 ml

Despejando V1 tenemos: V1 = 70% . 100 ml /95% = 73.6 ml

A esta cantidad se le agrega agua destilada hasta completar los 100 ml.

Clorohexidina

Se encuentra dentro de los antisépticos més utilizados a nivel hospitalario. Se trata de un
compuesto fuertemente bésico, que en este estado es insoluble en agua y poco soluble en la
mayoria de los solventes organicos. Para solubilizarla se preparan distintas sales (la m4s utili-
zada es el gluconato), donde se obtiene una concentracién de clorohexidina de hasta el 20%.
Las preparaciones més utilizadas contienen entre 0.5% y 4% de producto. Su pH éptimo de
accién se encuentra entre 5.5y 7. A pH 5 y 6 acttia fundamentalmente sobre gramnegativos,
mientras que a pH mayores acttia también sobre grampositivos.

Como el estudiante recordars, la flora normal de la piel esta constituida fundamentalmente
por microorganismos grampositivos, por lo tanto a pH neutro la clorohexidina se transforma
en un excelente antiséptico cutdneo. Su espectro es bastante amplio, abarcando bacterias
grampositivas y gramnegativas, hongos y levaduras. Es bacteriostitico (detiene el crecimiento
pero no mata) para M. tuberculosis, mas no tiene actividad sobre esporos.

Mecanismo de accién: su accién se deberfa a su unién a grupos negativamente cargados
de las moléculas celulares. Esto producirfa precipitacién de proteinas y 4cidos nucleicos, in-
activacién enzimatica y pérdida irreversible del contenido citoplasmico. La clorohexidina no
presenta absorcién cutdnea significativa, por lo que practicamente no tiene efectos adversos
por esta via. Ocasionalmente produce sensibilizacién cuténea a nivel genital, las soluciones
concentradas pueden producir hematurias cuando son utilizadas para lavado vesical; también
puede producir ototoxicidad y causar irritacién de las conjuntivas y otros tejidos sensibles.

Principales caracteristicas:

e Actta en forma més lenta que los alcoholes pero su efecto persiste mas tiempo

o Tiene efecto acumulativo

e Buena accién sobre bacterias grampositivas, gramnegativas y virus

o Baja toxicidad e irritabilidad

e Sus diluciones mantienen més que los iodéforos la actividad bactericida

o Al 4% es ideal para el lavado quirtrgico de manos y preparacién prequirdrgica de piel

Esto dltimo se debe a las siguientes propiesdades:

e Actarapidamente, reduciendo la flora transitoria en un 99% en 15 segundos y la residente
en un 99.9% en 30 segundos (se recomiendan lavados de 2 minutos)

o Sibien tiene efecto inmediato con una sola aplicacién, presenta efecto acumulativo con el
uso regular, de manera que va aumentando su accién bactericida de un lavado de manos

a otro
o Tiene accién persistente: tanto las manos del cirujano como la piel que circunda la cisura

deben mantenerse libres de gérmenes durante la intervencién. El sobrecrecimiento de la

flora normal en ambas partes es un hecho frecuente, por su gran afinidad por la piel (a la
cual se adhiere), la clorohexidina evita esto, manteniendo por varias horas su accién.

Las preparaciones més utilizadas son las siguientes.

Jabén quiriirgico: constituido por gluconato de clorohexidina al 4%, se utiliza en lavado
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quirdrgico de manos, preparacién quirtrgica de piel, antisepsia general de piel, lavado y
antisepsia de heridas, preparacién de piel para procedimientos invasivos, etc.

Solucién alcohdlica: constituida por gluconato de clorohexidina al 0.5% en alcohol etilico
al 70%, se utiliza en antisepsia general de piel, preparacién de piel para procedimientos
invasivos, etc.

DESINFECTANTES DE BAJO NIVEL

Se encuentran aquf los compuestos de amonio cuaternarios y los compuestos mercuriales.
Este tipo de agentes no deben usarse como antisépticos, ni para desinfectar elementos

semicriticos; tampoco deben utilizarse dentro de recipientes (vocales) para desinfectar por

inmersion, puesto que muchos microorganismos (por ejemplo Pseudomonas spp.) son capaces

de multiplicarse en estas condiciones; han habido incluso epidemias intrahospitalarias a partir

del mal manejo de estos desinfectantes.

Compuestos de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio, Rocal, Zephiran,
Triton k12, etc.)

Son agentes catiénicos y actdian a nivel de la membrana celular (agentes activos de superficie).
Las principales aplicaciones se dan para la desinfeccién de ftems no criticos y desinfeccién
ambiental doméstica.

Compuestos mercuriales (Mertiolate, Mercuriocromo, Metafen, etc.)
Son bacteriostaticos, necesitando grandes concentraciones para alcanzar efectos bacterici-
das.
Inhiben la actividad enzimética por unién del mercurio con los grupos sulfhidrilo de las
mismas. Estas sustancias estdn fuera de uso debido a:
e Aumento por parte de los microorganismos de la resistencia al mercurio
o DPoseen efectos téxicos sobre tejidos y corrosivos sobre metales
e Son poco activos al pH de los liquidos corporales
e Seinactivan drasticamente con la presencia de materia orgénica

Técnicas de esterilizacion
Para esto contamos con procedimientos fisicos y quimicos. Estos tGltimos ya han sido vistos
al considerar los desinfectantes de alto nivel. Los procedimientos fisicos se dividen en ener-
géticos y mecanicos. Dentro de los primeros se encuentran el calor y las radiaciones; dentro
de los segundos, la filtracion.

Destruccion de microorganismos mediante calor
La energfa térmica es la forma mas efectiva de esterilizacién. Esta puede utilizarse como calor
himedo o seco (ver cuadro 2).

Calor himedo

Mecanismo de accién: al igual que los procesos de desinfeccion, la esterilizacién térmica
destruye a los microorganismos en forma gradual; es por esto que no hay un Gnico mecanismo
de accién, sino mas bien la suma de distintos eventos complejos que se van sucediendo a
medida que aumenta la temperatura. Asi, aunque el efecto final de la esterilizacién por calor
hidmedo a 1219C es la desnaturalizacién y coagulacién de las protefnas, son importantes otros
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mecanismos de destruccién que justifican la utilizacién de calor himedo a temperaturas
inferiores, como veremos mas adelante.

El primer efecto letal serfa la produccién de rupturas de cadena tnica en el ADN que
provocarfan la muerte celular por activacién o liberacién de enzimas con actividad de en-
donucleasas. El punto critico aqui, para la supervivencia de la célula serfa su capacidad para
reparar la lesién, funcién que depende del estado genético y fisioldgico de la bacteria. A
medida que aumenta la temperatura se agregaria la pérdida de la integridad funcional de
la membrana citoplasmica, lo que producirfa interferencias en el intercambio con el medio
externo, los procesos respiratorios y la sintesis proteica. Por dltimo, las temperaturas més
elevadas activarfan ribonucleasas, que degradando el ARNr producen la pérdida de viabilidad
de las células expuestas.

Las temperaturas a las cuales puede usarse el calor himedo son:

* Por debajo de 100°C  Pasteurizacion

Tabla 2. Principales caracteristicas de los métodos de esterilizacién por autoclavado y

Poupinell
Autoclave Poupinell

Temp. requerida 1212C 1602C

Tiempo 15-20 min 2 hs.

Mec. de accién Coagulacion y desnaturalizacion de | Desnat. proteica, lesiones por oxi-
proteinas. dacién y toxicidad por producir

aumento de electrolitos.
Calentamiento por contigliidad.

Vidrios, instrumentos metalicos,
polvos, aceites y vaselinas, etc.

Modo de acciéon

Materiales
esterilizables

Por difusién de vapor de agua.
Vidrios, medios de cultivo, gomas,
telas, algoddn, guantes, algunos
plasticos, etc.

Materiales no
esterilizables

Medios con ciertos ATBs, azlicares
o proteinas; polvos; vaselinas y
aceites; metales oxidables; instru-
mentos médicos termosensibles
como broncoscopio, etc.

Gomas; plasticos; instrumentos
termosensibles; medios con ATB,
azUcares y proteinas; guantes;
algodon; papeles.

Figura 4. Autoclave

Autaclave.

1. Mandmeira

2. Vilvula de seguridad
3. Valvula principail

4. Sujatadores de Laga
5. Fuente de calbor
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e A100°C Ebullicién y tindalizacién
* Por encima de 1002C  Autoclavado

Pasteurizacién: se utiliza para la destruccién de gérmenes patégenos con resistencia
térmica similar o inferior a M. tuberculosis, Brucella y Salmonella. Este no es un método de
esterilizacién sino de desinfeccién, donde no se destruyen ni esporos ni virus no lipidicos
(como el VHA). Existen dos métodos de pasteurizacién: o se calienta a 65°C durante 30
minutos o a 729C durante 15 segundos. Luego ambas se enfrian rapidamente a 102C. Esta
técnica se utiliza fundamentalmente en la descontaminacién de la leche.

Ebullicién: consiste en mantener un objeto o sustancia en un bafio a 1002C durante 30
minutos. Aplicado asf destruye la mayorfa de las formas vegetativas bacterianas, hongos y
virus lipidicos (Herpesvirus y VIH). En cambio no es efectivo para la destruccién de esporos
y virus no envueltos. La repeticién de este proceso durante tres dfas consecutivos, constituye
la tindalizacién. Su fundamento tedrico estd dado por la destruccién de las formas vegetetivas
durante los periodos de ebullicién, permitiendo que los esporos germinen durante el reposo
volviéndose susceptibles al préximo calentamiento. Tampoco aqui se esteriliza.

Autoclavado: utiliza vapor de agua a 1212C durante 15 o 20 minutos. Esta temperatura
se logra si se obtiene una presién de una atmosfera relativa (dos atmésferas absolutas), ya
que el aumento de la presién provoca aumentos proporcionales en el punto de ebullicién del
agua. Es el mecanismo de destruccién microbiana més efectivo, y bien utilizado asegura la
esterilizacién. El equipo que se utiliza es el autoclave, del cual existen distintos tipos, como
ser: vertical de manejo manual, que opera por gravedad, de esterilizacién rapida.

Autoclave vertical de manejo manual (figura 4): consta de dos recipientes cilindricos,
uno externo con tapa de cierre hermético que se asegura por mdiltiples tornillos, y uno interno
donde se pone el material a esterilizar. El recipiente externo contiene ademéas una vélvula de
seguridad, un manémetro o termémetro y una llave de salida o escape. La fuente de calor puede
venir incluida en el equipo, como una resistencia eléctrica o se le suministra aparte, desde abajo,
generalmente mediante gas. Dentro del recipiente externo se coloca agua destilada, la cual al
llegar al punto de ebullicién producir4 el vapor que al entrar en contacto con los microorganis-
mos, actuard como agente esterilizante. Los materiales se cargan dentro del recipiente interno,
que al no tener tapa, permite una fluida entrada de vapor, pero evita el contacto de estos con el
agua. El aire es mal conductor del calor, lo que impide llegar a las temperaturas necesarias, por
lo que una vez cargado y cerrado el autoclave debe purgarse. Esto se consigue dejando la llave
de escape abierta hasta que el vapor, por arrastre, elimine el aire contenido en el equipo. Se
cierra la llave, se deja que la presion llegue a una atmésfera relativa (15 lbs.) y luego se cuenta
el tiempo. Terminado el ciclo, se apaga la fuente de calor y se deja descender la temperatura. No
debe abrirse la tapa hasta que la presién del sistema se iguale a la atmosférica. Tampoco se debe
provocar una liberacién brusca del vapor (abriendo la llave de escape), ya que si hay liquidos
dentro del autoclave, alcanzaran rapidamente el estado de ebullicién y se derramarén, debido
a que disminuye la presién pero no la temperatura. Existen también otros tipos de autoclaves,
denominados equipos de esterilizacion rapida, que son autométicos y consiguen un ciclo de
esterilizacién en 20 minutos. Estos poseen una bomba de vacio que extrae rdpidamente el
aire del equipo reduciendo la presién. Cuando esta llega a 15 0 20 mmHeg, se libera el vapor,
que en estas condiciones se distribuye en forma homogénea por todo el espacio en breves
minutos. En estos autoclaves, se puede reducir el tiempo de esterilizacién a tres minutos, ya
que se puede llevar la presién a 3 atmdsferas absolutas (1342C). La descompresién se logra per-
mitiendo el ingreso de aire filtrado y precalentado. Algunos equipos permiten ademés el secado
final mediante vacfo y reentrada de aire caliente.
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Mediante el autoclavado se pueden esterilizar una gran variedad de objetos y liquidos,
siempre que no contengan antibiéticos que pueden perder actividad, proteinas que coagulen,
azlicares que se caramelicen, etc. Asf se esterilizan guantes, telas, algodén, papel, liquidos,
filtros, algunos plasticos y gomas. Los liquidos a esterilizar deben estar fraccionados en frascos
cerrados pero con la tapa de rosca floja, de modo que pueda salir el aire y entrar el vapor.
Aquellos materiales que no se encuentren dentro de algtn recipiente que los proteja de la
recontaminacion al sacarlos del autoclave, deberan ser envueltos con una doble capa de papel,
de manera de formar pequefios paquetes; entre estos objetos se encuentran guantes, ropa,
placas de Petri, pipetas, tubos de ensayo, etc. Se debe de tener cuidado de no sobrecargar el
autoclave, de manera tal que los paquetes y frascos impidan el flujo libre del vapor. No se deben
esterilizar por este método equipos que resulten corrofdos por el agua, como instrumentos
metélicos. Tampoco polvos o aceites, ya que son impermeables al vapor.

Calor seco

Mecanismo de accién: es diferente al del calor himedo. El calor seco (o desecacién en ge-
neral) provoca desnaturalizacién de protefnas, lesiones por oxidacién y efectos téxicos por
niveles elevados de electrolitos. La accién letal es el resultado del calor trasmitido desde el
material con el cual los microorganismos estan en contacto, y no desde el aire caliente que
los rodea.

Existen tres formas principales de esterilizacién por calor seco: flambeado, incineracién y
mediante la utilizacién del horno Pasteur. Hablaremos solamente de esta Gltima.

Se necesita alcanzar mayor tiempo y temperatura que en el autoclave, debiéndose man-
tener un objeto a 1609C durante 2 hs. El motivo de estos incrementos estarfa dado porque la
ausencia de agua disminuirfa el ndmero de grupos polares de las cadenas peptidicas, lo que
darfa mayor estabilidad a las moléculas bacterianas, por lo que se requeriria mayor energfa
para abrirlas.

Horno Pasteur o Poupinell
Consiste en un recinto metélico de doble pared con aislante entre ambas (para evitar la pérdida
de calor) y una puerta. La fuente de calor suele ser eléctrica y estd incorporada.

Posee un ventilador que facilita la circulacién del aire caliente, para homogeneizar la
temperatura. Un termémetro (con alcance minimo de 2002C) visible desde afuera, registra
la temperatura del interior del recinto. Por calor seco se pueden esterilizar materiales de
inyectables, vidrios, instrumentos quirtrgicos y objetos metalicos, asf como aceites, vaselinas
y polvos, que como ya se ha dicho son impermeables al vapor.

Precauciones: colocar paquetes pequefios y espaciados, para no interferir con la difusién
del calor. La recarga del horno debe hacerse cuando este se encuentre frio, de lo contrario
su interior alcanzara la temperatura antes que el material a esterilizar, por lo que se medira
mal el tiempo.

Controles de esterilizacion: existen tres tipos, fisicos, quimicos y biolégicos. Los controles
fisicos estan relacionados al operario que realiza el procedimiento y la vigilancia de ciertos
pardmetros como presion, tiempo, temperatura, etc. Los controles quimicos consisten en
tiras de papel con una sustancia que cambia de color al ser expuesta a la temperatura co-
rrespondiente. La ventaja de este método es la rapidez con que se sabe el resultado, ya que
es inmediato. La gran desventaja es que dice poco sobre el tiempo de exposicién, por lo que
no asegura un procedimiento correcto. Estos controles deben utilizarse en todos los ciclos de
esterilizacién. Los controles bioldgicos consisten en exponer esporos bacterianos al ciclo de
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Figura 5. Trayectoria ondulante de un fotdn. Lo comprendido dentro de la llave, corresponde
a su longitud de onda

esterilizacién y luego verificar su viabilidad. Son los mas seguros. Dentro de una ampolla se
encuentra un medio de cultivo apropiado para el desarrollo de las bacterias en estudio. Por
fuera de esta, un tubo pléstico, contiene una cinta de papel marcador de pH, impregnado
con esporos de bacterias capaces de resistir temperaturas cercanas a los procesos realizados.
Se utilizan esporos de Bacillus estearothermophilus en el autoclave y de B. subtilis en la pou-
pinell. Este sistema se coloca dentro del paquete menos accesible, ya sea para el calor o el
vapor. Finalizado el ciclo de esterilizacién, se rompe la ampolla (por presién manual sobre el
tubo), esto pone en contacto el medio con los esporos y se incuba en un bafio (a 60°C para
Bacillus estearothermophilus y a 37°C para B. subtilis) durante més de 48 hs. Si existen micro-
organismos viables, su metabolismo provocard un cambio de pH que hara virar el color del
marcador, revelando el fallo del procedimiento, por lo que deber4 volverse a esterilizar todo.
Este tipo de controles debe realizarse periddicamente, o cuando se dude de la efectividad
del procedimiento.

Esterilizacion por radiaciones

Con este fin pueden utilizarse tanto las radiaciones ultravioletas (UV) como las ionizantes
y rayos infrarrojos. Como el estudiante recordar4, con respecto a la naturaleza de la luz se
acepta una combinacién entre la teorfa cuantica y la electromagnética. Es decir, que existe
una particula indivisible (denominada cuanto) constituida por un fotén que se desplaza a
través del espacio describiendo una trayectoria ondulatoria (figura 5).

La energia de un fotén es inversamente proporcional a la longitud de onda de la radiacién,
sabiendo que longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos correspondientes
de la trayectoria ondulante. Parte de esta energfa es absorbida por los sistemas biolégicos
cuando estos son expuestos a las radiaciones. La fraccién de energfa absorbida es directa-
mente proporcional a la intensidad de la radiacién, al tiempo de exposicién a la misma y a
un coeficiente de absorcién que es caracteristico de cada material.

Veremos que sucede a nivel molecular cuando las radiaciones interacttian con la mate-
ria.

Cuando la radiacién incidente tiene energfa suficiente puede elevar el nivel energético
de los electrones, hasta el punto de arrancarlos de su orbital (produciéndose ionizaciones).
Si la energfa es menor, los electrones aumentan su nivel de energfa pero solo temporalmente,
volviendo a su estado inicial luego de un periodo de tiempo. Este estado elevado de energia
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se denomina estado excitado. La molécula excitada podré transferir ese exceso de energfa a
otras, en forma de energfa vibratoria (produciéndose calor); o disiparla en forma de radiacién
electromagnética. Debido a la relativamente baja cantidad de energia que son capaces de
transmitir los rayos UV, solo afectan a los electrones de los dtomos periféricos de las moléculas,
produciéndose solo estados de excitacién. Las radiaciones ionizantes son las que pueden extraer
electrones de sus orbitales. Los rayos infrarrojos solo pueden provocar energfa vibratoria, por
lo que solo generan calor. Hablaremos a continuacién solamente de las radiaciones UV, ya
que son las mas utilizadas en nuestros laboratorios. No obstante, el estudiante debe saber
que las radiaciones ionizantes son cada vez mas utilizadas en los laboratorios como técnicas
de esterilizacién de rutina, ya que los adelantos tecnolégicos han simplificado estos equipos
y su manipulacion. Se utilizan para la esterilizacién de materiales descartables como jeringas,
agujas, materiales para vias, etc.

Radiaciones UV

Mecanismo de accién: el principal mecanismo del efecto letal de la luz UV sobre las bac-
terias, se atribuye a su absorcién por el ADN y el resultante dafio de este. Asi, provocan la
formacién de uniones covalentes entre los residuos de pirimidina adyacentes pertenecientes
a la misma cadena, lo que provoca la formacién de dimeros de pirimidina de tipo ciclobutano
(figura 6).

Esto produce distorsiones en la forma del ADN e interfiere en el apareamiento normal
de las bases. El resultado final es la inhibicién de la sintesis de ADN y secundario a esto,
inhibicién del crecimiento y la respiracién.

Aplicaciones: estas radiaciones pueden producirse artificialmente con ldmparas de vapor
de mercurio. Son igualmente efectivas para grampositivos y gramnegativos. Su principal uso
es para esterilizar el aire y superficies, ya que no penetran en sélidos y lo hacen pobremente
en liquidos.

Esterilizacion por métodos mecanicos: filtracion

Es el método usado en el laboratorio para esterilizar liquidos termolébiles. Existen distintos
tipos de filtros: de asbesto-celulosa, de vidrio, de cerdmica y de ésteres de celulosa 0 mem-
branas. Las membranas estdn compuestas por ésteres de celulosa biologicamente inertes. Los
poros varfan desde 0.025 um a 25 um de didmetro, siendo los de 0.22 um los mas utilizados
ya que son lo suficientemente pequefios para detener a todas las bacterias. Con este método
se esterilizan azidcares, urea, sueros, antibiéticos, etc. Los filtros de membrana también se
utilizan en microbiologia para otros propésitos. Dado que son inertes, proporcionan un buen
medio para recoger microorganismos, por ejemplo para cultivar bacterias que se encuentran
en bajas concentraciones en un gran volumen de liquido. El mecanismo de accién es bastante
simple: detienen todas las particulas que posean un tamafio mayor que los poros. En realidad
los poros quedan formados por los espacios que resultan de la superposisién de las fibras de
las distintas capas que forman la membrana. Asi, algunas particulas de menor tamafio son
retenidas por otros mecanismos como las fuerzas de Van der Waals o por suma de particulas
retenidas previamente, por lo cual el tamafio del poro es un valor virtual definido por el
tamafo de la particula retenida, mas que por un didmetro real y medible.
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Figura 6. Estructura de dos moléculas de pirimidina (timina-timina) adyacentes de la misma
cadena. A. Organizacién normal; B. organizacién luego de exposicion a rayos UV donde se
puede ver el ciclo butano que se forma entre los carbonos 5 y 6 de ambas moléculas.

a)

—

Algunas recomendaciones al final del capitulo

o El mecanismo de esterilizacién més efectivo es el autoclavado; siempre que sea posible,
este debe ser el procedimiento a elegir.

o Laetapade purgado debe hacerse a temperaturas moderadas, ya que a altas temperaturas
el vapor comienza a salir sin arrastrar al aire, lo que nos lleva a cerrar la llave de escape
antes de tiempo.

o Losmateriales que vienen esterilizados de origen y que son de un tnico uso nunca deberan
ser reesterilizados ni reusados.

o En caso de tener que manejar material contaminado como ser instrumental y ropa luego
de un acto quirtrgico, este debe ser manejado con guantes y pasado por un proceso de
autoclavado previo a la limpieza de restos organicos (con el fin de eliminar todos los
microorganismos, salvo los que puedan estar protegidos por elementos como sangre,
secreciones, restos necroticos, etc.); luego si, esterilizarlos definitivamente.

Ciclo decontaminacion—limpieza-esterilizacion
o Cuando se use un antiséptico deberan tenerse algunas precauciones:
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— lavar la regién previamente para eliminar restos organicos;

— retirar con abundante agua cualquier residuo de jabén;

— secar la superficie, ya que se pueden provocar diluciones excesivas del producto (fun-
damentalmente en el caso de los iodéforos y alcoholes), disminuyendo su actividad;

— dejarlo actuar un tiempo apropiado, se recomiendan dos minutos antes de realizar
cualquier procedimiento.

o Con respecto al uso de jabones: estos deberan quedar en lugares secos, ya que de estar
sumergidos en agua, pueden transformarse en un reservorio de gérmenes (sobre todo
gramnegativos). Las jaboneras deberan lavarse con frecuencia y los recipientes para jabén
liquido deberin removerse aproximadamente cada 15 dias, tirando el contenido que les
quede, limpiandolos y agregandoles soluciones nuevas.

e Por Gltimo pero no menos importante, la salud de los pacientes y del personal en cualquier
servicio médico dependera en gran parte de la medida en que todos los integrantes del
grupo de salud, incluyendo los estudiantes, trabajen siempre medularmente con el criterio
de asepsia.

Bibliografia

¢ Martin MA, Wenzel RP. Esterilizacion, desinfeccion y eliminacion de deshechos infecciosos. En: Mandell,
Bennett, Dolin, Mandell, Douglas y Bennett. Enfermedades Infecciosas. Principios y préacticas. 4ta ed. Ed.
Panamericana. 1995;2892-2900.

¢ Hernandez L, Malagén G, Silva J. Antisepsia. En: Malagén, Hernandez. Infecciones hospitalarias. Ed.
Panamericana. 1995;185-227.

¢ HernandezL, Silva J. Desinfeccion. En: Malagdn, Hernandez. Infecciones hospitalarias. Ed. Panamericana;
1995;231-335.

¢ Arroyane ML. Esterilizacién. En: Malagén, Hernandez. Infecciones hospitalarias. Ed. Panamericana. 1995;
339-348.

¢ McDonnell G, Denver A. Antiseptics and desinfectants: activity, action and resistance. Clinical Microbiology
Reviews. 1999;12:1;147-179.

¢ Rutala WA. Selection and use of desinfectants in healthcare. En: Hospital Epidemiology and Infection
Control. 2da ed. Lippincott Williams and Wilkins.1998;1161-1188.

¢ Keene JH. Sterilization and pasteurization. En: Hospital Epidemiology and Infection Control. 2da ed. Lip-
pincott Williams and Wilkins. 1998;1161-1188.






